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@ Signaspray® Electrode Solution and Skin Prep
Instructions for Use:

Description
SignaSpray Electrode Solution and Skin Prep is a non-sterile, electrically
conductive, non-gritty spray electrolyte. It is bacteriostatic.

Indications for Use
SignaSpray is recommended for electromedical procedures (except
defibrillation) or for use with muscle stimulation equipment.

Contraindications
» SignaSpray is not indicated for defibrillation procedures.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be
reported to the manufacturer and the competent authority of the EU Member
State in which the user and/or patient is established.

Precautions

* For external use only on intact, unbroken skin.

» Discard product if package is damaged or evidence of contamination
is present.

» To avoid contamination of product, spray nozzle or refill dispenser pump
should not come into contact with the patient, staff or instruments.

Directions for Use

Spray SignaSpray on the skin and apply the electrodes. Refer to the
Instructions For Use provided by the manufacturer of the electromedical
device being used for information on how SignaSpray should be used with
their product. SignaSpray is water soluble and can be removed using a
moistened soft cloth.

Directions for Refilling Dispenser Bottles

Consult your facility policy before refilling from bulk dispenser container.

For refilling spray bottles, wipe the bottleneck and dispenser tip with isopropyl
alcohol or a hospital grade disinfectant, such as Protex™ Disinfectant Wipes,
prior to filling. Reusable containers should be washed in hot soapy water,
rinsed and thoroughly dried before being refilled. Only refill product into
corresponding labeled spray bottle, and mark it with lot number and expiry
date. Cracked or damaged bottles should be discarded immediately.
Reusable bottles should not be topped off. Contents should be consumed,

or the remaining contents should be disposed of prior to refilling.

Handling
No special handling required.

Storage
Protect product from direct sunlight.

Disposal
Follow all federal, state, and local regulations for non-hazardous
waste disposal.



@ Solucion para electrodos y preparacion de la piel SignaSpray®
Instrucciones de uso:

Descripcion

La solucion para electrodos y la preparacion de la piel SignaSpray es un
espray electrolitico no arenoso, eléctricamente conductor y sin esterilizar.
Es bacteriostatico.

Indicaciones de uso
SignaSpray se recomienda en procedimientos electromédicos (excepto en
la desfibrilacion) o para utilizar con equipos de estimulacion muscular.

Contraindicaciones
» SignaSpray no esta indicado para procedimientos de desfibrilacion.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relacién con el dispositivo
debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro
de la UE en el que se encuentre el usuario o el paciente.

Precauciones

 Solo para uso externo sobre la piel intacta y sin heridas.

» Desechar el producto si el paquete esta dafiado o existen evidencias de
contaminacion.

» Para evitar la contaminacioén del producto, la boquilla de pulverizacién o
la bomba dispensadora de relleno no deben entrar en contacto con los
pacientes, el personal o los instrumentos.

Instrucciones de uso

Rocie SignaSpray sobre la piel y aplique los electrodos. Consulte las
Instrucciones de uso suministradas por el fabricante del dispositivo
electromédico que se utilice para obtener informacion acerca de como debe
utilizarse SignaSpray con sus productos. SignSpray es soluble en agua y
puede eliminarse con un pafio suave y humedo.

Indicaciones para rellenar las botellas del dispensador

Consulte la politica de su centro antes de rellenar un contenedor dispensador
a granel. Para rellenar las botellas del rociador, pase un pafo con alcohol
isopropilo o un desinfectante de grado hospitalario, como las toallitas
desinfectantes Protex™, por el cuello de la botella y la punta del dispensador
antes de rellenarlas. Los contenedores reutilizables deben lavarse con agua
jabonosa caliente, enjuagarse y secarse concienzudamente antes de
rellenarlos. Solo rellene el producto en la botella rociadora etiquetada
correspondiente y marquela con un numero de lote y una fecha de caducidad.
Las botellas dafiadas o cuarteadas deben desecharse inmediatamente. Las
botellas reutilizables no deben llenarse cuando aun tengan cierta cantidad de
producto. El contenido debe consumirse o el gel restante debe desecharse
antes del rellenado.

Manipulacién
No requiere de manipulacion especial.

Almacenamiento
Proteger el producto de la luz solar directa.

Eliminacién
Seguir todas las normativas federales, estatales y locales para la eliminacién
de residuos no peligrosos.

@ SignaSpray®-Elektrodenlésung und Hautvorbereitungsmittel

Gebrauchsanweisung:

Beschreibung

SignaSpray-Elektrodenlésung und Hautvorbereitungsmittel ist ein nicht steriler,
elektrisch leitfahiger, nicht kdrniger Elektrolyt zum Aufspriihen. Sie ist
bakteriostatisch.

Indikationen
SignaSpray wird fur elektromedizinische Verfahren (mit Ausnahme von
Defibrillation) oder zur Verwendung mit Muskelstimulationsgeraten empfohlen.

Kontraindikationen
+ SignaSpray darf nicht bei Defibrillationsverfahren angewendet werden.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Gerét aufge-
treten ist, sollte dem Hersteller und der zusténdigen Behérde des EU-Mitglied-
staats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet
werden.

VorsichtsmafRnahmen

» Fur die dulRere Anwendung auf intakter, unbeschadigter Haut.

» Entsorgen Sie das Produkt, falls die Verpackung beschadigt ist oder
Anzeichen einer Kontamination vorliegen.

* Um eine Produktkontamination zu vermeiden, duirfen die Zerstauberdiise
oder die Pumpe zum Nachfullen des Spenders nicht mit Patienten, Personal
oder Instrumenten in Kontakt kommen.

Gebrauchsanleitung

Spruhen Sie SignaSpray auf die Haut auf und bringen Sie die Elektroden an.
Fir Informationen zur Verwendung von SignaSpray mit dem jeweiligen Produkt
ziehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers des
elektromedizinischen Gerats heran. SignaSpray ist wasserloslich und kann mit
einem angefeuchteten, weichen Tuch entfernt werden.

Anweisungen zum Nachfullen der Spenderflaschen

Lesen Sie die Vorschriften lhrer Einrichtung, bevor Sie aus einem
Massenspender nachfiillen. Zum Nachfiillen von Zerstaubern wischen Sie den
Flaschenhals und die Spitze des Spenders vor dem Nachfillen mit
Isopropylalkohol oder einem krankenhaustauglichen Desinfektionsmittel, wie
z.B. Protex™- Desinfektionstuchern, ab. Wiederverwendbare Behalter mussen
in heilRem Seifenwasser gewaschen, gespult und griindlich getrocknet werden,
bevor sie wieder nachgefillt werden. Fillen Sie das Produkt nur in den
entsprechend etikettierten Zerstauber nach und kennzeichnen Sie ihn mit der
Chargennummer und dem Verfallsdatum. Rissige oder beschadigte Flaschen
sind sofort zu entsorgen. Noch nicht leere wiederverwendbare Flaschen dirfen
nicht aufgefillt werden. Der Inhalt muss verbraucht werden oder der Ubrige
Inhalt vor dem Nachfullen entsorgt werden.

Handhabung
Keine bestimmten Handhabungsablaufe erforderlich.

Lagerung
Schitzen Sie das Produkt vor direktem Sonnenlicht.

Entsorgung
Befolgen Sie alle geltenden bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen
Bestimmungen zur Entsorgung nicht gefahrlicher Abfélle.



® Solution pour électrodes et préparation dermique SignaSpray®
Instructions d'utilisation:

Description

La solution pour électrodes et préparation dermique SignaSpray est un
électrolyte vaporisable non stérile, électriquement conducteur et non granuleux.
Elle est bactériostatique.

Indications d’usage

SignaSpray est recommandé pour les procédures électromédicales (a
I'exception de la défibrillation) ou pour l'utilisation avec des équipements de
stimulation musculaire.

Contre-indications
 Signaspray n'est pas indiqué pour les procédures de défibrillation.

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit étre signalé au
fabricant ainsi qu’a 'autorité compétente de I'Etat membre de I'Union
européenne au sein duquel I'utilisateur et/ou le patient est établi.

Précautions

+ A usage externe uniquement, sur une peau intacte sans I&sion.

+ Jeter le produit si I'emballage est endommagé ou s'il présente des signes
de contamination.

+ Afin d'éviter toute contamination du produit, la buse de vaporisation ou la
pompe doseuse de la recharge ne doit pas entrer en contact avec le patient,
le personnel ou les instruments.

Mode d'emploi

Vaporiser SignaSpray sur la peau et appliquer les électrodes. Consulter le
mode d'emploi du fabricant du dispositif électromédical utilisé pour savoir
comment utiliser Signaspray avec ce dispositif. Signaspray est hydrosoluble
et se nettoie a l'aide d'un chiffon doux humidifié.

Instructions pour le remplissage des flacons distributeurs

Consulter le réglement de votre établissement avant de remplir les flacons a
partir d'une recharge. Pour remplir les flacons vaporisateurs, essuyer le goulot
et I'embout de distribution avec de I'alcool isopropylique ou un désinfectant de
qualité hospitaliére, tel que les lingettes désinfectantes Protex™, juste avant le
remplissage. Les emballages réutilisables doivent étre lavés a I'eau chaude
savonneuse, rincés et soigneusement séchés avant tout remplissage. Ne
remplir que les flacons vaporisateurs étiquetés correspondants, puis les
identifier avec le numéro de lot et la date d'expiration. Les flacons fendus ou
endommagés doivent étre jetés immédiatement. Les flacons distributeurs
réutilisables ne doivent pas étre remplis par rajout de produit. Le contenu doit
étre utilisé ou le gel restant doit étre jeté avant tout remplissage.

Manipulation
Aucune manipulation spéciale n'est requise.

Conservation
Protéger le produit des rayons directs du soleil.

Elimination
Respecter tous les réglements fédéraux, nationaux et locaux concernant
I'élimination de déchets non dangereux.

o SignaSpray® soluzione per elettrodi e preparazione della cute
Istruzioni per l'uso:

Descrizione
SignaSpray soluzione per elettrodi e preparazione della cute e un elettrolita
spray non sterile, elettricamente conduttivo, non granuloso. E batteriostatico.

Indicazioni d'uso
SignaSpray é raccomandato per tutte le procedure elettromedicali (eccetto la
defibrillazione) o per I'uso con attrezzature per la stimolazione muscolare.

Controindicazioni
» SignaSpray non ¢ indicato per procedure di defibrillazione.

Eventuali incidenti gravi che si siano verificati in relazione al dispositivo devono
essere comunicati al produttore e all’autorita competente dello Stato membro
dell’UE in cui risiede I'utente e/o il paziente.

Precauzioni

» Solo per uso esterno su cute integra e non screpolata.

» Smaltire il prodotto se la confezione & danneggiata oppure nel caso di
evidente contaminazione del prodotto.

 Per evitare la contaminazione del prodotto, I'ugello spruzzatore e la pompa
dell'erogatore di ricarica non devono entrare in contatto con il paziente, il
personale, o lo strumentario.

Istruzioni per lI'uso

Spruzzare SignaSpray sulla cute e applicare gli elettrodi. Fare riferimento alle
Istruzioni per I'uso fornite dal produttore del dispositivo elettromedicale
utilizzato per informazioni su come usare SignaSpray in associazione al loro
prodotto. SignaSpray € idrosolubile e pud essere rimosso con un panno
morbido inumidito.

Istruzioni per la ricarica dei flaconi erogatori

Consultare le politiche della propria struttura prima di eseguire il riempimento
dal contenitore erogatore di ricarica. Per eseguire la ricarica dei flaconi spray,
pulire il collo di bottiglia e la punta dell'erogatore con alcool isopropilico oppure
con un disinfettante per uso ospedaliero, come le salviette disinfettanti Protex™,
appena prima del riempimento. | contenitori riutilizzabili devono essere lavati in
acqua calda e sapone, sciacquati e asciugati con cura prima che siano riempiti
nuovamente. Riempire con il prodotto solo il flacone spray con I'etichetta
corrispondente e contrassegnarla con un numero di lotto e con la data di
scadenza. | flaconi fessurati o danneggiati devono essere smaltiti
immediatamente. | flaconi riutilizzabili non devono essere riempiti fino all'orlo. |l
contenuto deve essere consumato e, nel caso rimanga parte del prodotto
inutilizzato, esso deve essere smaltito prima del nuovo riempimento.

Manipolazione
Non é richiesta alcuna speciale precauzione di manipolazione.

Conservazione
Preservare il prodotto dalla luce solare diretta.

Smaltimento
Attenersi a quanto prescritto da ogni normativa federale, statale, e locale in
materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi.



e Solugao de elétrodos e preparagéo da pele SignaSpray®
Instrugoes de utilizagao:

Descrigao

A solucéo de elétrodos e preparagéo da pele SignaSpray é um eletrdlito
de pulverizagédo nao-estéril, eletricamente condutor e ndo arenoso.

E bacteriostatica.

Indicagdes de utilizagao
SignaSpray é recomendado para procedimentos eletromédicos (exceto a
desfibrilagao) ou para uso com equipamentos de estimulagdo muscular.

Contraindicagoes
» SignaSpray nao esta indicado para procedimentos de desfibrilagao.

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo
deve ser comunicado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-
Membro da UE em que o utilizador e/ou doente estiverem estabelecidos.

Precaucgoes

» Para uso externo apenas em pele intacta.

» Elimine o produto se a embalagem estiver danificada ou se existir evidéncia
de contaminacgao.

» Para evitar a contaminagao do produto, o bico de pulverizagao ou a bomba
doseador de recarga ndo devem entrar em contacto com o paciente, pessoal
ou instrumentos.

Instrugdes de utilizagao

Pulverize o SignaSpray na pele e aplique os elétrodos. Consulte as Instru¢des
de Utilizagao fornecidas pelo fabricante do dispositivo eletromédico usado para
obter informacgdes sobre como SignaSpray deve ser usado com o seu produto.
SignaSpray é soluvel em agua, e pode ser removido usando um pano macio
humedecido.

Instrugdes para recarregar os frascos doseadores

Consulte a politica da instituicdo antes de recarregar a partir do recipiente
doseador a granel. Para recarregar os frascos doseadores, limpe o gargalo e a
ponta do doseador com alcool isopropilico ou um desinfetante hospitalar
aprovado, como as toalhitas desinfetantes Protex™, imediatamente antes de
encher. Os recipientes reutilizaveis devem ser lavados em agua quente com
detergente, enxaguados e devidamente secos antes de serem recarregados.
Recarregue o produto apenas no frasco de spray correspondente e identifique-
o0 com o numero do lote e data de validade. Os frascos com rachas ou
danificados devem ser eliminados imediatamente. O conteudo do frascos
reutilizaveis ndo deve ser complementado. O conteddo deve ser consumido ou
o conteudo restante eliminado antes de recarregar.

Manuseamento
N&o é necessario manuseamento especial.

Armazenamento
Proteja o produto da luz solar direta.

Eliminagao
Siga todos os regulamentos federais, estaduais e locais para a eliminagédo
de residuos n&o perigosos.

@ SignaSpray®-elektrodeoplasning og -hudpreeparat
Brugsanvisning:

Beskrivelse
SignaSpray-elektrodeoplgsning og -hudpreeparat er en usteril, elektrisk
ledende, ikke-slibende elektrolytspray. Den er bakteriostatisk.

Indikationer
SignaSpray anbefales til elektromedicinske procedurer (undt. defibrillering) eller
til brug sammen med muskelstimuleringsudstyr.

Kontraindikationer
« SignaSpray er ikke indiceret til defibrilleringsprocedurer.

Enhver alvorlig haendelse, der har fundet sted i forbindelse med anordningen,
skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den EU-
medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten har bopeel.

Forholdsregler

» Kun til udvortes brug pa intakt og ubeskadiget hud.

» Kasser produktet, hvis emballagen er beskadiget eller viser tegn
pa kontaminering.

» For at undga kontaminering af produktet bgr spraydysen eller
genopfyldningsbeholderpumpen ikke komme i kontakt med patienten,
personalet eller instrumenterne.

Brugsvejledning

Spray SignaSpray pa huden, og pafer elektroderne. Der henvises til den
medfglgende brugsanvisning, der er stillet til radighed af producenten af den
anvendte elektromedicinske anordning, for yderligere oplysninger om, hvordan
SignaSpray bgr anvendes sammen med de respektive produkter. SignaSpray
er vandoplgselig og kan fijernes med en fugtig og blad klud.

Vejledning i genopfyldning af doseringsbeholdere

Referér til din kliniks retningslinjer, inden du genopfylder fra en starre
doseringsbeholder. Nar en sprayflasker genopfyldes, skal flaskehalsen og
doseringsbeholderens spids aftarres med isopropylalkohol eller et
desinficeringsmiddel af hospitalskvalitet, sdsom Protex™-
desinficeringsservietter, umiddelbart inden genopfyldning. Genanvendelige
beholdere bgr vaskes i varmt saebevand, skylles og tgrres omhyggeligt, inden
de genopfyldes. Genopfyld kun produktet i en sprayflaske med korrekt
meerkning og angivelse af partinummer og udlgbsdato. Revnede eller
beskadigede flasker bgr bortskaffes gjeblikkeligt. Genanvendelige flasker bar
ikke genopfyldes undervejs. Indholdet bgr opbruges farst, eller det resterende
indhold bar bortskaffes inden genopfyldning.

Handtering
Ingen seerlig handtering pakraevet.

Opbevaring
Produktet ma ikke udsaettes for direkte sollys.

Bortskaffelse
Folg alle nationale, kommunale og lokale bestemmelser vedr. bortskaffelse af
ufarligt affald.



o SignaSpray®-elektrodiliuos ja ihovalmiste
Kayttoohjeet:

Kuvaus
SignaSpray-elektrodiliuos ja ihovalmiste on epasteriili, séhkoa johtava ja
rakeeton elektrolyyttisuihke. Tuote on bakteriostaattinen..

Kayttoaiheet
SignaSpray-suihketta suositellaan elektronisiin 1aékinnallisiin toimenpiteisiin
(defibrillaatio pois lukien) tai kaytettavaksi lihasten stimulointilaitteiden kanssa.

Vasta-aiheet
» SignaSpray-suihketta ei ole indikoitu defibrillaatiotoimenpiteisiin.

Kaikki laitteeseen liittyvét vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja
sen EU:n jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kayttdjé ja/tai poti-
las sijaitsee.

Varotoimenpiteet

* Vain ulkoiseen kayttéon ehjalle, vaurioimattomalle iholle.

» Havita tuote, jos pakkaus on vahingoittunut tai jos on
merkkeja saastumisesta.

* Tuotteen saastumisen valttdmiseksi suihkesuutin ja tayttopullon pumpun
karki eivat saa joutua kosketukseen potilaan, henkildkunnan tai
instrumenttien kanssa.

Kayttoohjeet

Suihkuta SignaSpray-suihketta iholle ja aseta elektrodit. Katso ohjeet
SignaSpray-suihkeen kaytosta yhdessa sahkolaakelaitteen kanssa sen
valmistajan toimittamista kayttdohjeista. SignaSpray on vesiliukoinen suihke,
joka voidaan poistaa kostutetulla pehmealla liinalla.

Levitinpullojen uudelleentiyttéohjeet

Tutustu sairaalan kaytantdon ennen kuin uudelleentayton levittimen sailidsta.
Kun taytat suihkepulloja uudelleen, pyyhi pullonkaula ja levittimen karki
isopropyylialkoholilla tai sairaalaluokan desinfiointiaineella, esimerkiksi
Protex™-desinfiointipyyhkeilla, juuri ennen tayttamista. Uudelleen kaytettavat
sailiét on pestava kuumalla saippuavedelld, huuhdeltava ja kuivattava
perusteellisesti ennen uudelleentayttda. Tayta tuotetta uudelleen ainoastaan
vastaavasti merkittyyn suihkepulloon ja merkitse se eranumerolla ja viimeisella
kayttopaivalla. Halkeilleet tai vahingoittuneet pullot on havitettava valittdmasti.
Uudelleen taytettavia suihkepulloja ei saa taydentaa. Sisaltd on kaytettava tai
jaljella oleva tuote on havitettava ennen uudelleentayttoa.

Kasittely
Ei vaadi erityista kasittelya.

Varastointi
Suojaa tuote suoralta auringonvalolta.

Havittaminen
Noudata kaikkia vaarattoman jatteen kansallisia, alueellisia ja paikallisia
havittdmismaarayksia.

@ SignaSpray® Elektrode oplossing en huidpreparatiemiddel
Gebruiksaanwijzing:

Beschrijving

SignaSpray Electrode Solution and Skin Prep (elektrodeoplossing en
huidpreparatiemiddel) is een niet-steriel, elektrisch geleidend, niet-korrelig
spuitelektrolyt. Het is bacteriostatisch.

Indicaties voor gebruik
SignaSpray is aanbevolen voor elektromedische procedures (behalve
defibrillatie) of voor gebruik met spierstimulatieapparatuur.

Contra-indicaties
» SignaSpray is niet geindiceerd voor defibrillatieprocedures.

Ernstige incidenten met betrekking tot het hulpmiddel moeten worden gemeld
aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de EU-lidstaat waarin de
gebruiker en/of de patiént is gevestigd.

Voorzorgsmaatregelen

« Uitsluitend voor uitwendig gebruik op intacte, onbeschadigde huid.

* Werp het product weg als de verpakking beschadigd is of als er tekenen van
contaminatie zijn.

* Om contaminatie van het product te vermijden, mogen de spuitmond of
de bijvuldoseerpomp niet in contact komen met de patiént, het personeel
of de instrumenten.

Gebruiksinstructies

Spuit SignaSpray op de huid en breng de elektroden aan. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het gebruikte elektromedisch
hulpmiddel voor informatie over hoe SignaSpray met het betreffende
product moet worden gebruikt. SignaSpray is in water oplosbaar en

kan met een zachte, vochtige doek worden verwijderd.

Aanwijzingen voor het navullen van de doseerflessen

Raadpleeg het beleid van uw instelling voordat u de doseerfles vanuit een
grootverpakking bijvult. Voor het navullen van spuitflessen veegt u vlak voor het
bijvullen de flessenhals en doseertuit schoon met isopropylalcohol of een
desinfectiemiddel van ziekenhuiskwaliteit, zoals Protex™ desinfecteerdoekjes.
Voordat herbruikbare reservoirs worden bijgevuld, moeten zij in heet zeepwater
worden gewassen, worden afgespoeld en goed worden gedroogd. Giet het
product uitsluitend in een spuitfles met overeenkomstig etiket en noteer het
partijnummer en de uiterste gebruiksdatum op de fles. Gebarsten of
beschadigde flessen moeten direct worden weggeworpen. Herbruikbare
flessen mogen niet worden bijgevuld. De inhoud moet helemaal opgemaakt
worden of de resterende inhoud moet véoér het bijvullen worden weggegooid.

Hantering
Geen speciale hantering vereist.

Opslag
Bescherm het product tegen direct zonlicht.

Afvoer
Volg alle nationale, regionale en lokale voorschriften voor de afvoer van
niet-gevaarlijk afval.



@ SignaSpray® elektrodlésning och hudpreparering
Bruksanvisning:

Beskrivning
SignaSpray elektrodldsning och hudpreparering ar en icke-steril, elektriskt
ledande, slat elektrolytsprej. Den ar bakteriostatisk.

Indikationer for anvandning
SignaSpray rekommenderas for elektromedicinska procedurer (forutom
defibrillering) eller fér anvandning med muskelstimulerande utrustning.

Kontraindikationer
» SignaSpray rekommenderas inte for defibrilleringsprocedurer.

Alla allvarliga incidenter som har intréffat i samband med enheten ska
rapporteras till tillverkaren och till den behériga myndigheten i den EU-
medlemsstat dér anvdndaren och/eller patienten &r etablerad.

Forsiktigheter

» Endast for extern anvandning pa intakt, obruten hud.

» Kassera produkten om férpackningen ar skadad eller om det finns tecken
pa kontaminering.

» FOr att undvika kontaminering av produkten ska sprejmunstycket eller
dispenserpumpen for pafylining inte komma i kontakt med patient, personal
eller instrument.

Anvandningsanvisningar

Spreja SignaSpray pa huden och applicera elektroderna. Se bruksanvisningen
som tillhandahalls av tillverkaren av den elektromedicinska enhet som anvands
for information om hur SignaSpray ska anvandas med deras produkt.
SignaSpray ar vattenloslig och kan avlagsnas med en fuktig mjuk trasa.

Anvisningar for pafylining av dispenserflaskor

Konsultera din inrattnings féreskrifter fore pafylining fran stora
dispenserbehallare. Vid pafylining av sprejflaskor ska flaskhalsen och
dispenserspetsen torkas av med isopropanol eller ett sjukhusklassat
desinfektionsmedel, som Protex™ desinfektionsdukar, fére pafyliningen.
Ateranvandbara behallare ska tvattas i varmt tvalvatten, skdljas och torkas
noggrant fére pafylining. Fyll endast pad med produkt i den sprejflaska som ar
ratt markt, och mark den med satsnumret och utgangsdatum. Spruckna eller
skadade flaskor ska kasseras omedelbart. Ateranvéndbara flaskor ska inte
fyllas pa efterhand. Innehallet ska férbrukas, eller aterstaende innehall
kasseras, fore aterfylining.

Hantering
Ingen speciell hantering kravs.

Forvaring
Skydda produkten fran direkt solljus.

Kassering
Folj alla federala, statliga och lokala féreskrifter for bortskaffande av farligt
avfall.

e AdAupa nAektpodiou kat mpoetolpaciog Séppatog SignaSpray®
Obnyieg xpAong:

Nepypadn

To 8tdAupa nAektpodiou Kot poeToLpaciag S€puatog SignaSpray eival éva un
QMOOTELPWUEVO, NAEKTPLKA QYWYLHO, N KOKKWEES agpOAupa nAektpoAuTn. Elval
Baxtnplootatiko.

Evéeiferg xpriong
To SignaSpray cuvioTdtal yLa NAEKTPOIATPLIKEG EMEUPBATELS (EKTOC Ao amwvidwon) 1

ylo xprion e eEomMALOpO HUTKAG SLéyepong.

Avtevbeifelg
e To SignaSpray &ev evdeikvutal yla eneppacelg amwvidwong.

KaBe ooBapo meplotatiko mou CYETIIETAL UE TO TPOLOV TIPEMEL VA QVAPEPETAL OTOV
KQTQOKEUAOTH KAl TNV apUodla apyr Tou kpdtous uéAoug tne EE ato omolo eivat
EYKATEOTNUEVO O XpHoTng fi/kat o acBevric.

MNpoduldterg

o o ewTePLKN Xprion Kovo oe dBikto, adldomacto S€pua.

e Amoppite To Mpoidv Qv n cuokevacla €XEL UTIOOTEL {N LA 1} UTLAPXOUV eVOELLELG
uoéAuvong.

e Mpog arnoduyn pdAuveng tou mPoidvtog, To akpodUacLo Pekacopol i n avtAia Tou
6000UETPNTA avamARpwaong Sev MPEMEL va £pxovTal o€ emadr e Tov aoBevr, TO
T(POCWTTLKO 1 Ta epyaleia.

Obnyieg xpriong

Wekdote to SignaSpray oto 8épua kal epappooTe Ta NAEKTPOSLA. AVATPELETE OTLG
08nyLeg XprioNG OV TIOPEXOVTAL OTIO TOV KATAOKEVAOTH TNG NAEKTPOLOTPLKAG
GUOKEUNG TIOU XPNOLUOTIOLETAL YL TTANPODOPLEG OXETIKA [LE TOV TPOTIO XPOoNG TOU
SignaSpray pe to poiov touc. To SignaSpray givat uSATOSLAAUTO KAl UITOPEL vau
QUTOUAKPUVOEL XPNOLLOTIOLWVTAC £VO UYPAUEVO HaAako Udaoua.

08nyieg emavanAnpwong Twv §0C0UETPIKWV GLOAWY

JUMBOUAEUTEITE TNV TTOALTIKI TOU KEVTPOU OOG TPV EMAVATIANPWOETE TN GLAAN amo Tn
ocuokevagoia Tou peydhou Socopetpikol oxeiou. MNa va emavamAnpwoete T GLAAES
PekaopoU, oKouTHoTE TO AaLpd TNG GLEANG Kol TO SOCOUETPLKO OTOWLO LE
LOOTIPOTIUALKE) GAKOOAN 1} ATTOAU LAVTLKO VOOOKOUELOKNG KOTnyoplag, Omwe Ta
QITOAUMOVTLKA HavTNAAKLA Protex™, apéowg mpLv amo Ty enavaminpwon. Ot
ETIOVAXPNOLUOTIOLOLUOL TIEPLEKTEC TIPETEL VA TIAUBOUV HE KAUTO VEPO KAl GATOUVL, Va
gemAuBoUV Kat va oTeyvwoouV Teheiwg mpLv amo tny enmavanifipwon. Mepiote pe to
TPOLOV LOVO T GLAAN PEKOGHOU HE TNV AVTIOTOLXN ETIKETA KL ONUELWOTE OE QUTH
ToV aplBuo maptidag kat tnv nuepopnvia AnEng. OL GLaAeg mou €xouv payioeL n
unootei omoladnmote {nuia mpémnel va anoppintovtatl apéows. Mn yepilete Tig
ETAVAXPNOLLOTOLOLUEG DLAAEG EWC EMAVW. TO TIEPLEXOKEVO TIPETEL VA KATAVAAWOEL,
SLadopeTIKA aUTO TIoU EXEL armopével Ba TipEmeL va amoppldBel ipv amd tnv
enavaninpwaon.

XelpLopog
Aev anatteitol 5LoiTtePOg XELPLOUOG.

Amnobrkeuon
MpootatéYte o MPoidv and to APeco NALaKS Gwg.

Anéppupn
AkoAouBroTe OAOUG TOUG OPOOTIOVSLAKOUG, KPATLKOUG KOL TOTILKOUG KOWWOVLOHOUG YLol
v andppudn pn emkivbuvwy amoBAntwy.



@ SignaSpray® elektrédoldat és bérel6készité szer
Hasznalati utasitas:

Leiras
A SignaSpray elektrodoldat és bdrel6készitd szer nem steril, elektromosan
vezetbképes, nem szemcsés elektrolitpermet. Bakteriosztatikus.

Hasznalati javallat

A SignaSpray elektro-orvostechnikai beavatkozasokhoz

(a defibrillalas kivételével), vagy izomstimulalé berendezésekkel
torténd felhasznalasra ajanlott.

Ellenjavallatok
* A SignaSpray defibrillacios beavatkozasok esetén nem javallott.

Az eszkézzel kapcsolatban bekbvetkezett barmilyen sulyos esetet jelenteni kell
a gyarténak, valamint a felhasznalo és/vagy a beteg lakhelyélil szolgalé EU-
tagéllam illetékes hatésaganak.

Ovintézkedések

» Kizardlag kulséleg, ép, sérulésmentes bérfeluleten hasznalhato.

» Aterméket selejtezni kell, ha a csomagolasa sérult, vagy szennyez&désre
utald egyértelm jelet fedez fel.

» Atermék szennyez&désének elkerulése érdekében a porlasztéfej vagy
az utantolté adagolépumpa nem érintkezhet a pacienssel, a személyzettel
vagy eszkozokkel.

Hasznalati utmutaté

Permetezze a SignaSpray terméket a bérre, és helyezze el az elektrodokat. A
hasznalt elektromos orvostechnikai eszkdz gyartoja altal biztositott hasznalati
utasitasban kell ellenérizni az arra vonatkozo tudnivaldkat, hogy az adott
termékukkel hogyan kell hasznalni a SignaSpray készitményt. A SignaSpray
vizben oldhatd, és benedvesitett puha kenddvel eltavolithato.

Az adagol6 palackok ujratoltésére vonatkozé utmutatas

A nagy kiszerelésl adagoldedénybdl torténd Ujratoltés elétt ellendrizni kell az
intézmény vonatkozo szabalyzatat. A permetez&palackok uUjratoltésekor a toltés
megkezdése el6tt izopropil-alkohollal vagy kérhazi minéség fertbtlenitészerrel,
példaul Protex™ fertétlenité torlékendével le kell térdini a palack nyakat és az
adagold hegyét. Az Ujrafelhasznalhaté taroléedényeket Ujratoltés elétt forrd
szappanos vizben le kell mosni, le kell dbliteni, és alaposan meg kell szaritani.
A terméket kizarélag a megfeleléen felcimkézett, hozza tartozé
permetez6palackba szabad télteni, feltuntetve a tételszamat és szavatossagi
idejét. A repedt vagy sérult palackokat azonnal selejtezni kell. Az
Ujrafelhasznalhaté palackokat tilos feltdlteni, ha még van bennuk anyag.
Ujratdltés el6tt a teljes tartalmat fel kell hasznalni, vagy a maradék tartalmat
selejtezni kell.

Kezelés
A kezelés tekintetében nincs kuldnleges elgiras.

Tarolas
Kozvetlen napfénytdl évni kell.

Artalmatlanitas
Be kell tartani a nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara vonatkozé
valamennyi nemzeti és helyi jogszabalyi el&irast.

@ Roztwoér elektrodowy do wygtadzania skory SignaSpray®
Instrukcja stosowania:

Opis

Roztwér elektrodowy do wygtadzania skory SignaSpray jest niesterylnym,
elektrycznie przewodzacym,elektrolitem w spreju o gtadkiej konsystenc;ji.
Jest bakteriostatyczny.

Wskazania do stosowania
SignaSpray jest zalecany do zabiegéw elektromedycznych (z wyjatkiem
defibrylacji) lub do stosowania ze sprzetem do stymulacji mies$ni.

Przeciwwskazania
» SignaSpray jest niewskazany do zabiegu defibrylaciji.

Wszelkie powazne zdarzenia, ktére wystgpity w zwigzku z wyrobem, nalezy
zgtaszac producentowi i wtasciwemu urzedowi w panstwie cztonkowskim UE, w
ktorym mieszka uzytkownik i/lub pacjent.

Srodki ostroznosci

» Do stosowania zewnetrznego, tylko na nienaruszona, niepopekang skore.

* Wyrzuci¢ produkt, jesli opakowanie jest uszkodzone lub widoczne s3 slady
zanieczyszczenia.

* Aby unikng¢ zanieczyszczenia produktu, dysza rozpylajgca lub koncowka
wktadu pompy dozujacej nie powinny wchodzi¢ w kontakt z pacjentem,
personelem ani przyrzadami.

Instrukcja stosowania

Spryskiwa¢ SignaSpray na skore i stosowac na elektrodach. Informacje na
temat stosowania SignaSpray z urzgdzeniami mozna znalez¢ w instrukcjach
stosowania dostarczonych przez producenta elektrod dla tych produktow.
SignaSpray jest rozpuszczalny w wodzie i moze by¢ usuniety przy pomocy
zwilzonej miekkiej Sciereczki.

Wskazowki dotyczace napetniania butelek dozownikéw

Przed napetnieniem ze zbiorczych pojemnikéw dozujgcych nalezy zapoznaé
sie z politykg obowigzujgcg w placéwce. W przypadku napetniania butelek ze
sprayem nalezy tuz przed napetnieniem wytrze¢ szyjke i koncowke dozownika
alkoholem izopropylowym lub $rodkiem dezynfekujgcym klasy szpitalnej, takim
jak $ciereczki do dezynfekcji Protex™. Pojemniki wielokrotnego uzytku nalezy
przed ponownym napetnieniem umy¢ w gorgcej wodzie z mydtem, wyptukac |
doktadnie wysuszy¢. Produkt wlewac¢ wytgcznie do wiasciwie oznaczonych
butelek ze sprayem i oznaczy¢ je numerem partii i datg waznosci. Popekane
lub uszkodzone butelki nalezy niezwtocznie wyrzuci¢. Nie wolno dopetniaé
butelek wielokrotnego uzytku. Zawarto$¢ nalezy zuzyc¢ catkowicie, bgdz
niezuzytg zawarto$¢ nalezy wyla¢ przed ponownym napetnieniem.

Postepowanie z produktem
Nie jest wymagane specjalne postepowanie.

Przechowywanie
Chroni¢ produkt przed bezposrednim dziataniem $wiatta stonecznego.

Utylizacja
Przestrzegac wszystkich przepisow federalnych, stanowych i lokalnych
dotyczgcych utylizacji substancji, ktére nie stanowig zagrozenia.
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Catalogue number, Nimero de catélogo, Katalognummer, Numéro de
:

catalogue, Numero di catalogo, Numero do catalogo, Katalognummer,
Luettelonumero, Catalogusnummer, Katalognummer, Ap1Buog kataioyou,
Katalogusszam, Numer katalogowy, a170j7 100n, HAOTHS, 120 |5,

FIegin s, ol 8

Batch code, Numero de lote, Chargenbezeichnung, Code de lot, Codice

lotto, Codigo de lote, Batchnummer, Erédn numero, Batchcode,
Partinummer, Kwdwdg naptidag, Tételkdd, Numer partii, nixx 1oon, /\yFa1—K,
HiZ| 2=, HERARRS, Aadill 5o

Manufacturer, Fabricante, Hersteller, Fabricant, Produttore, Fabricante,
Producent, Valmistaja, Fabrikant, Tillverkare, Kataokevaotrg, Gyartd,

Producent, Ny, SUEZE AR}, HIHE R, i 48 a0

Authorized representative in the European community, Representante
autorizado en la Comunidad Europea, Bevollmachtigte Vertretung in der
Europaischen Gemeinschaft, Représentant agréé dans la communauté
européenne, Rappresentante autorizzato nella comunita europea, Representante
autorizado na Comunidade Europeia, Autoriseret EU-repraesentant, Valtuutettu
edustaja Euroopan yhteisdssa, Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese
Gemeenschap, Representant inom den Europeiska gemenskapen,
E€ouolodotnuévog aviutpdownog otnv Eupwrnaikr Kowotnta, Meghatalmazott
képvisel6 az Europai Kézosségben, Autoryzowany przedstawnmel we
Wspdlnocie Europejsklej IDINRN TINKRA IR AN, BN RUAICE 1B ERCERE,
QY BEH| L) 2O CH2|F, KILAFRIUNTE, oY) ieleal) b sdiad Jiadl

Non sterile, Sin esterilizar, Unsteril, Non stérile, Non sterile, Nao estéril,
Usteril, Epasteriili, Niet-steriel, Icke-steril, Mn anootelpwpévo, Nem steril,

Niesterylny, Wpivn X7, SEEEE M, H|EF, JETH, oo

Use by date, Fecha de caducidad, Verwendbar bis, Date limite d'utilisation,

Data di scadenza, Data de validade, Udlgbsdato, Viimeinen kayttopaiva,

Uiterste gebruiksdatum, Anvand inte efter bast fére-datum, Huepounvia Ajénc,
Szavatosséagi id6, Termin przydatnosci do zuzycia, naion VXN, {& B AR,

A7, AR, dadlall elgml & s

<~ Protect from Sunlight, Proteger de la luz solar, Vor Sonnenlicht schiitzen,

A\ Protéger des rayons du soleil, Proteggere dalla luce solare, Proteja da luz
b solar, M& ikke udseettes for direkte sollys, Suojaa auringonvalolta, Tegen

zonlicht beschermen, Skydda fran direkt solljus, NpootatéPte and to nAtakd epwg,

Napfénytél 6vni kell, Chroni¢ przed $wiattem stonecznym, wnw-1ix 1190 |an,
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Do not use if package damaged, No utilizar si el envase esta dafiado, Bei
@ beschéadigter Verpackung nicht verwenden, Ne pas utiliser si I'emballage

est endommagé, Non usare se la confezione € danneggiata, Nao utilize se
a embalagem estiver danificada, Ma ikke tages i brug, hvis emballagen er
beskadiget, Ala kayta, jos pakkaus on vahingoittunut, Niet gebruiken als de
verpakking beschadigd is, Anvand inte om forpackningen ar skadad, Mnv to
XPNOLWOTOLROETE €AV N cuckevaoia eival kateotpappévn, Tilos felhasznalni, ha a
csomagolas sérult, Nie uzywag, jesli opakowanie jest uszkodzone, nniao nTIXN DX
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See Instructions for Use, Ver las instrucciones de uso, Siehe

Gebrauchsanweisung, Voir les Instructions d’utilisation, Vedere le

Istruzioni per l'uso, Veja as instrucdes de utilizacdo, Se brugsanvisningen,
Katso kayttdohjeet, Raadpleeg de gebruiksaanwijzing, Folj bruksanvisningen, BA.
08nyleg xpnong, Lasd a hasznalati utasitast, Patrz Instrukcja uzytkowania,wim'wn
NINYIN DR K, BIRERBAES R, AR AYM ZE, SR U], Jwaiad) clali)) sl

m Medical Device, Dispositivo médico, Medizinprodukt, Dispositif médical,
Dispositivo medicale, Dispositivo médico, Medicinsk udstyr, Laakinnallinen

laite, Medisch hulpmiddel, Medicinteknisk produkt, latpotexvoAoyikéd
Tpoidv, Orvostechnikai eszkdz, Wyrdb medyczny, xarm ~oixy, [EREREES, O|F 7|7,
Iipﬁ BE, Wzl 1dbeys
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